
Messung des Mischpräparats



Markieren der -Linien des Mischpräparats



Energiekalibration mit Mischpräparat



Spektrum des Mischpräparats nach Energiekalibration



Zum Vergleich: Mischpräparat mit 256 Kanälen



Zum Vergleich: Mischpräparat mit 1024 Kanälen



Messung von Co-60



Messung von Co-60, Mischpräparat und Na-22



Messung von Co-60, Mischpräparat und Na-22
gleiche y-Achsen-Skala



Energiekalibration mit Na-22 (blau)



Nach Energiekalibration mit Na-22



Spektrum von Ra-226
Energiekalibration mit Mischpräparat


